CERTIFICADO DE AFERICAO

CARDIOEQUIPO Ne2:187
Tipo de servigo Proxima calibragdo Servigo
CALIBRAGAO X ‘ 27/10/2023 PROXIMA 27/10/2024 Interno ‘ X ‘ Externo ‘

CLIENTE: DR SERGIO GOLDMAN

| cNPI/CPF: 983.124.218.15

ENDERECO: R URUSSUI N2 300, CONJ:91/92

BAIRRO: ITAIM BIB| | CIDADE: SAO PAULO | sp

CEP:04542051 | FONE: (11) 3078-8320

EMAIL: s-goldman@hotmail.com

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: Eletrocardiégrafo

Marca: SCHILLER ‘ Modelo: AT-1 \ N2. de Série: 190.06940

PADRAO UTILIZADO PARA AFERICAO:

Calibrador de ECG marca R&D Mediq Modelo HS-14 N2 de série: 9823049
Certificado de calibragdo n2: 400.17988/23 / CERTIFICADOR: CNciso. Com.de Instrum. De Precisdo Ltda.

Calibragdo realizada em: 25/07/2023 Proxima Calibracdo em: 25/07/2024

Ensaio 1: - Afericdo de ganho e Velocidade do Papel do eletrocardidgrafo.

No eletrocardidgrafo, utiliza-se a derivagdo DIII, velocidade do aparelho em 25 mm/s e filtros desligados.

Abaixo, modelo de forma de onda gerada pelo Calibrador. Onda quadrada com frequéncia de 2 Hz e amplitude de 1 mV.
Resultado obtido: Onda quadrada com 10 mm de amplitude + 1mm.
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Ensaio 2: Amortecimento do tracado (Overshoot). Tolerancia de 0,5%
Ny e B
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Ensaio 3: Rejeicdo da frequéncia da rede elétrica 60 HZ.

Calibrador de ECG na fungao Sendide 60hz, 1mV, Filtros de ECG desligados. Com a mesma forma, ligar o filtro de 60H\ do ECG. A
amplitude da onda senoidal de 60Hz devera ser reduzida para no maximo 30% da onda sem filtro.
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Ensaio 4: Linearidade. Utilizar fungdo "A" do calibrador. (Forma de onda triangular, 2Hz)
Verificar nas derivagGes V (Precordiais) do ECG, se as ondas mostradas sdo lineares, ou seja, tanto na subida quanto na descida a onda
triangular deve apresentar retas sem distor¢des. Exemplo:
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ENSAIO 5: Frequéncia Cardiaca - Utilizar fungéo 2 do calibrador HS-14. (Simulador de ECG com Frequéncia = 80 bpm).

Aguardar 20 batimentos para registrar e aferir a frequéncia Cardiaca que devera ser de 80 bpm tanto no visor (quando houver), quanto
impresso no papel.
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Laudo Técnico

Conclusao do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO apos os testes realizados.

Técnico Executor Técnico Responsavel
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CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.
Rua Dona Veridiana, 111 - Higiendpolis - Sdo Paulo - SP - CEP 01238-010
Telefone / Fax: (011) 2609-7848 - tecnica@cardioequipo.com.br / www.cardioequipo.com.br
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COWTROLE 187 PROCEDURE ID:
DEVICE TYPE: ELETROCARDIOGRAFO G01LPROE: 8722028
MAMITFACTIIRER - SCHILLER AT-1 TECHNTICTAN- HALYSSON MOTA

SERIAI#:190.069.40
LOCATION : CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA
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Comments: ECG APROVADO NO TESTE DE SEG.ELETRICZ
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